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ENNEN VARJAYKSEN SUORITUSTA

Fiksatiivin valmistus: lisdd 1 ml 3 % vetyperoksidia (H,0,) ja 0.5 ml peroxidase blocke-
ria 100 ml:aan asetonia. Fiksatiivi sdilyy kdyttokelpoisena 6 tuntia.

DAB-liuoksen valmistus: Lisdd 15 mikrolitraa DAB kromogeenia 0.5 ml:aan DAB dilu-
enttia ja sekoita. DAB kdyttoliuos sdilyy kdyttokelpoisena 2 pdivad sdilytettynd jaiakaap-
pilimpotilassa. 0.5 ml DAB-liuosta riittad kahdelle lasille.

Pesupuskurin valmistus: liuota 1 PBS-tween tabletti kdareen ohjeen mukaan tislattuun
veteen.

CYTONEL-PLUS VARJAYKSEN SUORITUS

1. Leikkaa jadleikkeet laboratorion rutiinimenetelman mukaisesti. Anna leikkeiden
ilmakuivua 1-2 min.
Fiksol varjdyskontrollin kudosleikelasit samalla tavalla.

2. Fiksoi lasit asetoni- 0.03 % H,0,-peroxidase blockerissa 2 min (+20 sek) huoneen-
lammossad. Anna lasien ilmakuivua.
HUOM. Endogeeninen peroksidaasiaktiivisuus eliminoituu fiksaatiossa.

3. Aseta lasit lampolevylle (42+2 °C) ja annostele anti-pansytokeratiini-HRP (valmis
kdyttoliuos). Inkuboi 3 min (£10 sek).

4. Pese lasit varjdysmaljassa PBS-tween puskurilla (10 sek. laseja liikutellen)
5A. Kuivaa lasit leikkeen ymparilta imupaperilla.
5B. Vaihtoehtoisesti kuivaa lasit kdyttien Slide Spinneria (10 sek.).

6. Aseta lasit lampolevylle (42+2 °C) ja annostele DAB kadyttoliuos. Inkuboi 1.5 min
(=10 sek).

7. Pese lasit PBS-tween:lla 5-10 sek.

8. Vastavdrjaa hematoksyliinilla (5-10 sek), pese vedelld ja petaa laboratorion
rutiinimenetelman mukaisesti.

VARJAYKSEN TULKINTA

DAB-reaktio (ruskea) paikantuu sytokeratiinipositiivisiin solulhin
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b Vartijaimusolmukkeen jddleikkeen Cytonel-Plus vadrjays.
J'Metastaattlset sybpdsolut varjdytyvat ruskeiksi.
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KAYTTOTARKOITUS

Cytonel-Plus Ultrarapid IHC on reagenssisarja leikkauksen aikana tehtavan
jddleiketutkimuksen immunohistokemialliseen pansytokeratiini-varjdykseen. Se tdydentda
histologista perusvarjdystd ja auttaa tunnistamaan vartijaimusolmukkeen etdpesidkkeet.

Vidrjayksen suorittaminen kestda vain noin 6 min.

CYTONEL-PLUS REAGENSSISARJAN SISALTO (pakkauskoot 20 tai 100 testid)

Peroxidase blocker (sisdltdd natriumatsidia)
Lisdtietoa: katso kayttoturvallisuustiedote.

Anti-pansytokeratiini HRP vasta-aine (valmis kadyttoliuos)
Negatiivisen vdrjdyskontrollin vasta-aine (valmis kdyttéliuos)

DAB-liuoksen komponentit:
-~ DAB-puskuri

- DAB kromogeeni
HUOM! DAB saattaa olla karsinogeeninen ja sen joutumista iholle ja vaatteisiin tulee valttda.

Lisdtietoja: katso kdyttoturvallisuustiedote.
PBS-tween pesupuskuriliuos (liuota 1 tabletti kddreen ohjeen mukaan tislattuun veteen)

Lisdksi tarvitaan:
- lampolevy +42 °C (x2 °C)
- tislattua vetta
- lasispinneri (esim. Labnet Slide Spinner); valinnainen

- Asetaoni
- Vetyperoksidi (3 % kantaliuos), esim. Sigma Cat no: H1009
- Vastavarjaykseen hematoksyliini (sama kuin kdytossad jdaleikkeiden rutiinivarjdyksissa)

- Pipetti, vdarjaysmaljoja, peitinlaseja
- Petausaine: joko vesiliukoinen; (esim VectaMount AQ, Faramount tai vastaava) tai

ksyleenipohjainen (Pertex, Permount tai vastaava).

Lasien petaus voidaan tehdad vesipohjaisilla petausaineilla (esim. VectaMount AQ tai Faramount).
Lasit voidaan myos dehydroida (alkoholisarja) ja peittdda ksyleenipohjaisella petausaineella (esim.
Pertex, Permount) laboratorion rutiinimenetelman mukaisesti.

Reagenssien sdilytys +2 °C - +8 °C. /i"m

VARJAYKSEN KONTROLLINAYTTEIDEN VALMISTAMINEN

- Leikkaa jadleikkeet tunnetusta keratiinipositiivisesta kudoksesta (esim. umpilisdke tai prostata).

- llmakuivaa leikkeet (2 min) ja sdilytd -20 °C pakastimessa. Lasit sdilyvdt kdyttokelpoisina 3-4
viikkoa. Kontrollilasit vdrjatdan fiksoimalla ne yhdessa ndytelasien kanssa. Myds varjayksen muut

vaiheet tehddin samalla tavalla.

VARTIJAIMUSOLMUKKEEN PREPAROINTI JAALEIKEBLOKIKSI

Ks. Krogerus L et al.: Towards reasonable workload in diagnosis of sentinel lymph nodes:
comparison of two frozen section methods. Histopathology 2004, 44:29-34.
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